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Instalación y manual de usuario 
 
 
 

 
1. El kit incorpora una base de 
fijación, que debe colocarse 
detrás del soporte del respaldo. 
 
 
2. Apilar y configurar las teselas 
de acuerdo a las necesidades del 
usuario. 
 
 
3. El color de las teselas indica la 
densidad: 
(A) Negro= alta. 
(B) Gris= moderada. 
(C) Azul = baja. 
 
 
4. Una vez que las teselas están 
en la posición deseada, las tiras 
de sujeción de Velcro (D) se 
pueden usar para mantener 
juntas las teselas y suavizar el 
contorno. 
 
 
5. Vuelva a colocar la tapicería de 
espuma del respaldo y la 
cubierta, y verifique el 
posicionamiento del usuario una 
vez que esté sentado. 
 
 
6. Cuando guarde las teselas que 
no haya utilizado, asegúrese de 
que las superficies blandas de las 
teselas estén colocadas juntas, 
para permitir una fácil separación 
nuevamente. 

 
 

 

 


